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快速入門指南 
 
本系統包含美潔漂白水濃度監測單機工作站以及漂白水檢測裝置，提供使用者在使用漂白水檢測裝置

量測後自動於單機工作站中記錄漂白水濃度。每一個單機工作站能夠註冊5支美潔漂白水濃度檢測裝

置。 

1. 快速使用說明 
a. 按下漂白水筆裝置的量測按鈕進行量測。 
b. 漂白水筆濃度隨即開始進行濃度檢測，檢測完成之後會在裝置螢幕亮燈熄滅後進行傳

輸。 
c. Gateway收到漂白水筆濃度資料後，會發出提示音”嗶”。 
d. 即時資料會顯示最新一筆漂白水筆濃度於列表的最上方。 
e. 若漂白水濃度超過標準則顯示紅色字體”HIGH”。 

2. 畫面簡介 
a. 開機後畫面中會分成三個部分，分別為上、中、下三區： 

i. （１）上方包含產品抬頭以及匯出功能 
ii. （２）中間左側為功能選單 
iii. （３）下方為Gateway工作模式以及版本資訊 

 

3. 即時資料 
a. 即時資料包含時間、漂白水濃度以及漂白水筆ID。 
b. 即時資料顯示為兩個小時內的漂白水筆濃度資料，畫面顯示如果有超過兩個小時的資

料並不會主動清除，會於切換不同功能時執行畫面資料更新。 
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c. 最新一筆的漂白水筆濃度會顯示在列表中的最上方。 

 
 

4. 歷史資料 
a. 歷史資料比即時資料功能多一個已匯出欄位。 
b. 已匯出過記錄會在[已匯出]欄位中打勾顯示。 
c. 最多顯示60天。 
d. 在歷史資料頁面中如果有新的量測資料不會即時更新，可以到即時資料檢視。 
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5. 設定 
a. 設定中包含時間設定以及網路設定兩個選項： 

 
b. 時間設定： 

i. 自動判斷日期與時間（使用網路同步時間） 
ii. 手動設定日期與時間 

1. 取消[自動判斷日期與時間]選項後，即可調整日期、時間、時區以及所

需格式。 
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c. 網路設定： 
i. 開關Wi-Fi設定。 
ii. 選取Wi-Fi AP並輸入密碼。 

 

6. 漂白水筆註冊 
a. 單機工作站可註冊５隻漂白水筆。 
b. 註冊漂白水筆裝置： 

i. 滑鼠點擊[+]按鈕，畫面中出現漂白水筆掃描中。 
ii. 按下漂白水筆裝置的量測按鈕，掃描到裝置後會在畫面中顯示裝置ID。 
iii. 滑鼠點選裝置ID後完成註冊動作。 

c. 刪除漂白水筆裝置： 
i. 滑鼠點選欲移除的漂白水筆裝置ID右邊的垃圾桶按鈕，即可完成刪除。 

 
註冊筆流程： 
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步驟一：點選[＋]

 
步驟二：按下漂白水筆裝置量測按鈕 
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步驟三：點選裝置ID後即完成漂白水筆裝置註冊

 

7. 資料匯出 
a. 需準備USB Hub安裝於Gateway上，在將滑鼠與USB隨身碟插入USB Hub。 
b. 滑鼠點擊系統畫面右上角的匯出按鈕，若USB隨身碟安裝正確即自動開始匯出資料。 
c. 若沒有安裝USB隨身碟，Gateway會發生警示聲響，並且在畫面中間於對話盒中提示

[無法取得USB]。 
d. 資料成功匯出至USB隨身碟後，Gateway buzzer會發出聲響提示並且在畫面中對話盒

中顯示匯出檔案名稱。 
e. 匯出資料上限為60天的紀錄。 
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步驟一：插入USB隨身碟
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步驟二：滑鼠點選[匯出]

 
 

步驟三：自動匯出檔案至USB隨身碟中的mizu目錄, 完成後顯示匯出

檔案名稱 

 
  

 
 

8 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. 燈號說明 
Gateway上電之後燈號會在三個LED中輪流顯示，待開機完成之後會依據網路狀態顯示，請參考下面

圖示及說明。 
 
燈號指示圖一：待機接收中（尚未連上網路）
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燈號指示圖二：待機接收中（已連上網路）
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燈號指示圖三：接收到漂白水濃度資料時閃爍一次
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